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UCZESTNICY POSTEPOWANIA
O ZAMOWIENIE PUBLICZNE

dotyczy postepowania: ZAKUP DEFIBRYLATORA ORAZ RESPIRATORA NA POTRZEBY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA- SPZOZ
W ZGORZELCU

W zwiazku z zapytaniami jednego z wykonawcéw dotyczacymi przedmiotowego postgpowania,
przedstawiam Panstwu tres¢ zapytan oraz udzielam nastepujacych wyjasnien i zmian tresci siwz zgodnie z
art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity z 2017r.,
Dz.U. poz. 1579 z p6zn. zm.):

Zapytania wykonawcy i odpowiedzi zamawiajacego
Wykonawca zwrdcit sig do Zamawiajacego - z zapytaniem dotyczacym PAKIETU nr 2:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie renomowanego europejskiego producenta firmy Weinmann mode/
Medumat Standard 2 charakteryzujacy sie nastepujacymi parametrami.

Parametry wskazane przez wykonawce Odpowiedzi zamawiajgcego
1 \Zasilanie pneumatyczno — bateryjne Zamawiajacy nie dopuszcza zasilania pneumatyczno
— bateryjnego
2 |Respirator przeznaczony do wentylacii dorostych, dzieci i [Zamawiajacy dopuszcza przedmiotowy parametr
niemowlat od 5 kg masy clafa
3 |\Waga samego respiratora ok. 2,5 kg Zamawiajacy wymaga wagi ponizej 2,5 kg
4 |Zasilanie w tlen o cisnieniu od 2,7 do 6,0 bar Parametr nie oceniany przez Zamawiajgcego
5 Zuzycie gazu napedowego ok. 250 ml/min przy PEEP Parametr nie oceniany przez Zamawiajgcego
rownym O mbar i cisnieniu wdechowym 20 mbar -
wentylacja osoby dorostej zgodnie z ERC zuzycie gazu
ok. 25 mi na cyki oddechowy (przy 10 odd/min)
6  |\Maksymalny przeplyw wejsciowy 80 l/min Parametr nie oceniany przez Zamawiajgcego
7 \Zasilanie 12V/230V w zestawie zasilacz 230V Zamawiajacy wymaga zasilania tylko
neumatycznego
8 |Uklad pacjenta z zaworem umoZliwiajacy wentylacie Parametr tozsamy ze wskazanym w opisie
bierna 100% rzedmiotu zamowienia
9 \tadowanie od 0 do 95 % 3,5 h 7amawiajgcy wymaga zasilania tylko
neumatycznego
10 \Zasilanie z baterii 10 h w warunkach pracy ambulansu ~ Zamawiajacy wymaga zasilania tylko
neumatycznego
11 |Wentylacia 100% tlenem i Air Mix (steZenie O2 Zamawiajacy nie dopuszcza przedmiotowego
uzaleznione od parametrow wentylacji i zawiera si¢ w parametru
rzedziale ok. 55% do 75%)
12 |Zabezpieczenie przed przypadkowa zmiang ustawieri Parametr nie oceniany przez Zamawiajacego
rametrow oddechowych
13 |System testowy, pozwalajacy na sprawdzenie dziatania ~ Parametr nie oceniany przez Zamawiajacego
respitatora
14 |Mozliwosc recznego wyzwalania oddechow bezposrednio Parametr nie oceniany przez Zamawiajacego
rzy masce do wentylacji
15 \Tryb CPR - oddech automatyczny (pacient Parametr nie oceniany przez Zamawiajgcego
Zaintubowany) lub oddech podawany recznie (cykl 30.2
fub 15:2), pauza na czas analizy rytmu, metronom
sygnalizujacy uciski (moZliwosc wytaczenia)
16 |\MoZliwosc wykonania oddechu spontanicznego na Zamawiajacy nie dopuszcza przedmiotowego
kazdym etaple wentylacii — tryby IPPV i SIMV; bez parametru
blokowania automatycznie cyklu wentylacii
17 _|Tryby wentylacji IPPV, SIMV, CPAP, RSI, CPR, Demand amawiajacy dopuszcza przedmiotowy parametr
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Tryb Demand uruchamiany recznie

7amawiajacy dopuszcza przedmiotowy parametr
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Tryb CPAP - regulacja PEEP i cisnieniowa zastawka
bezpieczeristwa, przeplyw automatycziny

Zamawiajacy nie dopuszcza przedmiotowego
arametru
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doroglj/dzieci/niemowleta z prekonfigurowanymi
ustawieniami dla kaZdej grupy wiekowej

Trvb ratunkowy — natychmiastowe rozpoczecie wentylacii

Zamawiajacy dopuszcza przedmiotowy parametr
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Prekonfigurowane ustawienia dla trybu ratunkowego
dorodli 600 ml/12 oddechow, dzieci 200 mi/20
oddechow, niemowleta 100 mi/30 oddechow zgodne z
FRC, z mozliwoscig ustawienia wiasnych startowych
rametrow

Zamawiajacy dopuszcza przedmiotowy parametr
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Czestotliwos¢ oddechowa regulowana w zakresie 5-50
oddechow/min

Zamawiajacy dopuszcza przedmiotowy parametr
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Objetosé oddechowa regulowana w zakresie 50 = 2000
m/

Zamawiajacy dopuszcza przedmiotowy parametr
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— integraina funkcja respiratora

Cisnienie PEEP regulowane w Zakresie od 0 do 30 cmH;0

Zamawiajacy dopuszcza przedmiotowy parametr

25

Gisnienie w drogach oddechowych regulowane w
zakresie 10-65 mbar

Zamawiajgcy dopuszcza przedmiotowy parametr

26 |Czutosc triggera: -1,3 mbar przy PEEP > 0 i -0,8 mbar Parametr nie oceniany przez Zamawiajgcego
rzy PEEP = 0

27 |Bezdech 4-60 s Parametr nie oceniany przez Zamawiajgcego

28 |Zakres manometru od -5 do +70 cm H;0 Parametr nie oceniany przez Zamawiajgcego

29

Stosunek I:E 1:1,7 wymuszony, w innych wypadkach
zalezny od wyzwalacza (£10%), 1:1 w RKO 30:2, 15:2
oraz RSI reczny

Parametr nie oceniany przez Zamawiajgcego
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Zintegrowany kolorowy wyswietlacz TFT 5 call do
rezentacii parametrow nastawnych oraz manometru

Zamawiajacy nie dopuszcza przedmiotowego
arametru

10651-3

31 | Zakres temperatur pracy -18 — + 50° C Zamawiajacy dopuszcza przedmiotowy parametr

32 |Przechowywanie -40 - +70° C Parametr nie oceniany przez Zamawiajgcego

33 UP54 Parametr tozsamy ze wskazanym w opisie
rzedmiotu zamdwienia

35 Zgodny z norma RTCA DO 160 G Parametr nie oceniany przez Zamawiajgcego

36 |zgodny z normami EN 60601-1, EN 1789, EN 794-3, ISO Parametr nie oceniany przez Zamawiajgcego

37

ciénienie maksymalne wdechowe, objetosc oddechowa,
objetosc minutowa, czestosc oddechowa

Obrazowanie nastepujacych parametrow: cisnienie PEEF,

Parametr nie oceniany przez Zamawiajgcego

38

\larmy dZwiekowe, wizualne oraz komunikaty
informujace o rodzaju alarmu wyswietlane na ekranie w
ezyku polskim.

Zamawiajacy dopuszcza przedmiotowy parametr
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\larmy: bezdechu, nieszczelnosci ukfadu,
wysokiego/niskiego poziomu cispienia w drogach
oddechowych, roztadowanego akumulatora/braku
zasilania

Zamawiajacy dopuszcza przedmiotowy parametr
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Tolerancja elektromagnetyczna zgodna z normarmi EN
60601-1-2, EN 61000-4 (czesci 2 - 6, 81 11), eliminacia
zakidceri PN EN 55011, odpornosc na zakfdcenia RTCA
DO 160 G

Parametr nie oceniany przez Zamawiajgcego
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ochronnej metalowej obudowie z przewodem pacjenta,
maska nr 5, przewodem cisnieniowym ze zfgczem AGA,
torba na akcesoria, reduktor 0-15 |/min (moZliwosc
inhalagii pacienta), ze specialnym zfaczem

wyposaZzona w uchwyt do trzymania w dfoni, ma
ramieniu, z moZliwosclg zawieszenia na noszach

DIN pojemnosc 2 | — 3001 przy cisnieniu roboczym 150
atm, reduktor tlenowy: przeplywomierz 0-15 |/min,
gniazdo Walter — zmiana Zrodfa tlenu bez spadku
cisnienia, praca przy cisnieniu w zakresfe 190 — 220 atm,
ciénienie zredukowane 4,5 bar, przeplyw z gniazda

uszkodzeniem

Przenosny zestaw tlenowy z respiratorem,: Respirator w

umo?Zliwiajacym zmiane Zrodfa zasilania (butia tlenowa —
zewnetrzne Zrodfo tenu) bez spadku cisnienia, obudowa

transportowych, f0zku pacjenta, butla tlenowa z glowica

przynajmniej 150 |/min, manometr zabezpieczony przed

opisie przedmiotu zaméwienia, nie dopuszcza
innych parametréw

r

Zamawiajacy wymaga parametrow wskazanych w

=
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Zamawiajacy wymaga ztoZenia oferty na respirator o parametrach wskazanych w ,, opisie
przedmiotu zamoéwienia” oraz dopuszcza sprzet o parametrach dopuszczonych powyzej, ale
spelniajacy pozostate wymagania zamawiajacego.

Pytanie nr 2 — Dotyczy terminu realizacji Zamowienia

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosbg o wydfuzenie terminu realizacji Zamowienia do 22.12.2017r
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang terminu realizacji zamoéwienia.

Na podstawie art. 38 ust 6 ustawy oraz 12 a ust 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
zamawiajacy nie przedtuza termin sktadania ofert.

Z powazaniem
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