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Wykonawcy uczestniczacy w postepowaniu

ZA El:

W zwigzku z zapytaniami od Wykonawcow w sprawie w/w postepowania — Zamawiajacy dziatajac w mysl
art. 38 ust. 1i 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 j.t. ),)
odpowiada na nastepujace pytania:

Pytanie 1
Dotyczy Pakietu nr3

1. Czy w pozycji 3 Zamawiajacy zezwoli na wycene dializatora z btong polisulfonowa o powierzchni 2,2m2?

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode na powyzsze - przy zachowaniu pozostatych parametréw,
okreslonych w SIWZ,

Pytanie 2
Czy zamawiajacy wyraz zgode na wydzielenie pozycji nr 1 z pakietu nr 1? Pozwoli to na zlozenie wiekszej ilosci
ofert a Zamawiajacemu umozliwi wybor najkorzystniejszej oferty.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyisze.

Pytanie 3
Dot. Pakietu nr 4:

1. W poz.1: Czy Zamawiajacy dopuszcza dializator wysokoprzeptywowy o powierzchni 1,7m2 z klirensem
fosforanow 245 przy QB=300 ml/min i objetosci zalewania 105ml (zamiast wymaganych =<75ml)?

2. W poz. 1: Czy Zamawiajacy dopuszcza dializator wysokoprzeptywowy o powierzchni 1,5m2 z klirensem
fosforanow 233 przy QB=300 ml/min (zamiast wymaganych >=255) i objetosci zalewania 95ml (zamiast
wymaganych =<75ml)?

3. W poz. 2: Czy Zamawiajacy dopuszcza dializator wysokoprzeptywowy o powierzchni 1,9m2 z klirensem
fosforanow 251 przy QB=300 ml/min (zamiast wymaganych >=255) i objetosci zalewania 115ml
(zamiast wymaganych =<95ml)?

Odp. 1. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie powyzszego przedmiotu.
Odp. 2. Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzisze.

Odp. 3. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie powyzszego przedmiotu.

4. Oraz o wydzielenia pozycji 1 w Pakiecie nr 2.
Odp. 4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie 4

Dotyczy PAKIET NR 6

1. Prosimy o dopuszczenie mozliwosci zaoferowania cewnikéw w szerszej rozmiaréwce, do swobodnego wyboru,
tj. 15F i dt. 19,23,27,31,42,55cm.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze oferowane cewniki maja by¢ zaktadane metoda tunelizacji wstecznej?

Odp. 1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze i wymaga zaoferowania przedmiotu
okreslonego w SIWZ,

0Odp.2. Zamawiajacy potwierdza, iz oferowane cewniki majg by¢ zaktadane metodga tunelizacji
wstecznej.



Pytanie 5

Pytania do Specyfikacji SIWZ:

Pakiet nr: 3. Dializatory.

W zwigzku z tym, Ze nie wszyscy Wykonawcy posiadaja w swojej ofercie produkty wymienione w Zadaniu nr 3

i w zwigzku z tym, ze bfona polynephronowa i btona helixonowa sa pochodnymi btony polysulfonowej, przyjeta

jako standard dla wszystkich innych bton, prosimy, by Zamawiajacy wyrazit zgodeg i pozwolit na ztoZenie oferty na

dializatory z najnowocze$niejsza obecnie na rynku btong polysulfonowa o wysokich wartosciach klirensow, w

szczegolnosci dla: mocznika, kreatyniny i fosforanéw, przy spetnieniu wszystkich pozostatych wymagan

okreslonych w Specyfikacji SIWZ.
n

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyisze.
Wyjatek — pytanie nr 1 niniejszego Zapytania, gdzie Zamawiajacy wyrazit zgode na zaoferowanie
btony polisulfonowej o powierzchni 2,2m? - w poz. 3.

Pakiet nr: 3. Dializatory.

Poz. nr 1,

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode i pozwoli na ztozenie oferty na dializatory kapilarne z najnowoczesniejsza obecnie
na rynku biong polysulfonowa o wysokich wartosciach klirenséw, w szczegélnosci dla: mocznika, kreatyniny i
fosforanéw o powierzchni 1,3m2, przy spetnieniu wszystkich pozostatych wymagan okreslonych w Specyfikacji
SIWZ?

liczby ztozonych ofert.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie powyzszego.

Pakiet nr: 3. Dializatory.

Poz. nr 2.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode i pozwoli na ztozenie oferty na dializatory kapilarne z najnowocze$niejsza obecnie
na rynku btona polysulfonowa o wysokich wartosciach klirenséw, w szczegdlnoéci dla: mocznika, kreatyniny i
fosforandw o powierzchni 1,6m2, przy spetieniu wszystkich pozostatych wymagar okreélonych w Specyfikacii
SIWZ?

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie powyiszego.

Pakiet nr: 4. Dializatory.

Poz. nr 1.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode i pozwoli na ztozenie oferty na dializatory kapilarne wysokoprzeptywowe

z najnowoczesniejsza obecnie na rynku btong polysulfonowa o wysokich wartosciach klirenséw, w szczegdlnosci
dla: mocznika, kreatyniny i fosforanéw o powierzchni 1,4m2, klirens fosforanéw = 223 dla Qb=300ml/min,
objeto$¢ wypetnienia = 7
Po n iedz

li . ch ofert.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie powyzszego.

Pakiet nr: 4. Dializatory.

Poz. nr 1.

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode i pozwoli na ztozenie oferty na dializatory kapilarne wysokoprzeptywowe

z najnowoczesniejsza obecnie na rynku btong polysulfonowa o wysokich wartosciach klirenséw, w szczegdlnoéci
dla: mocznika, kreatyniny i fosforanéw o powierzchni 1,6m2, klirens fosforanéw = 233 dla Qb=300ml/min,
objeto$¢ wypetnienia = 86ml, przy spetnieniu wszystkich pozostatych wymagan okreslonych w Specyfikacji SIWZ?
Poz n iedz i zliwi zach i iwej ji i i

konkurencyjnosci, a Zamawiajacemu pozwoli na wybér najkorzystniejszej oferty sposréd wiekszej
liczby ztozonych ofert.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie powyiszego.



Pakiet nr: 4. Dializatory.

Poz. nr 2.

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode i pozwoli na ztozenie oferty na dializatory kapilarne wysokoprzeptywowe

z najnowoczeéniejsza obecnie na rynku btong polysulfonowa o wysokich wartosciach klirensow, w szczegdlnosci
dla: mocznika, kreatyniny i fosforanéw o powierzchni 1,8m2, klirens fosforanéw = 242 dla Qb=300ml/min,
objeto$¢ wypetnienia = 105ml, przy spetnieniu wszystkich pozostatych wymagan okreslonych w Specyfikacji
SIWZ?

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie powyzszego.

Poz. nr 2.

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode i pozwoli na ztozenie oferty na dializatory kapilarne wysokoprzeptywowe

z najnowocze$niejsza obecnie na rynku btong polysulfonowa o wysokich wartosciach klirensow, w szczegélnosci
dla: mocznika, kreatyniny i fosforanéw o powierzchni 2,0m2, klirens fosforanéw = 251 dla Qb=300ml/min,
objeto$¢ wypetnienia = 109ml, przy spetnieniu wszystkich pozostatych wymagan okreslonych w Specyfikacji
SIWZ?

liczby ztozonych ofert
Odp. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie powyzszego.

Pytanie 6

1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 4, poz. Nr 2 dializatorow z klirensem fosforandw przy QB = 300
ml/min =247/. Pozostate zapisy bez zmian.
Lub
2. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 4, dializatoréw z objetoscia przedziatu krwi w wysokosci: ad. 1 =
87ml, ad. 2 = 99ml. Pozostate zapisy bez zmian.
Odp.1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie powyzszego.

Odp. 2. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie powyzszego.
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