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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: dostawy materiałów do zabiegów ortopedycznych – zakup 
oraz depozyt (z opcją kupna na potrzeby własne) wraz z użyczeniem instrumentarium  
 

 
ZAPYTANIE NR 1 

 
W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 t.j.) 
odpowiada na następujące pytania: 
 
Pytanie 1  
1. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 1 

poz. 1, 2  asortymentu  równoważnego jakościowo i funkcjonalnie tj. płytek blokowanych – otwory blokująco 
– kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych (z gwintem stożkowym na łbie) lub śrub 
korowych do otworów kompresyjnych, otwory blokowane z gwintem stożkowym, otwory kompresyjne z 
jednokierunkową kompresją? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego. 
2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania: Tytanowe płytki anatomiczne do 

zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 3.0 mm, w części 
nasadowej 2.0 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 14,5 mm. Ilość 
otworów: 3, 4, 5, 6, . Długość płytek: 73, 86, 99, 112,  mm? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego. 
3. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania: Tytanowe płytki anatomiczne do 

zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 3.0 mm, w części 
nasadowej 2.0 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 14,5 mm. Ilość 
otworów:   7, 9, 11, 13, 15. Długość płytek:  125, 151, 177, 203, 229 mm? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego. 
4. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania Tytanowa śruba kaniulowana ø 4. 

0 mm, niski profil głowy, długość 16-72mm z przeskokiem co 2mm,   kaniulacja 1,25mm, częściowy gwint? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego. 
5. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 

mm, dł. 10-50 mm? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego. 

6. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania Śruba korowa tytanowa ø 2.7 
mm, dł. 6-40 mm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego. 
7. Zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie z Pakietu 3A poz. 1-6 w odrębny pakiet, celem dopuszczenia do 

udziału w postępowaniu większej liczby wykonawców oraz umożliwienia Zamawiającemu uzyskania 
konkurencyjnych ofert. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.  
8. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3A poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania implantu tytanowego: Gwóźdź 

śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części 
proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 220-280mm (opcjonalnie również 180-210mm), 
pokryty celownikiem , średnica 10-12mm,  kąt  szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°, uniwersalny do kości 
lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą 
kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed 
spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 
4mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający jeden otwór statyczny i jeden dynamiczny pod wkręty 
blokujące o średnicy 4,5mm.? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego. 
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9. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3A poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania implantu tytanowego: Gwóźdź 
śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, lewy i prawy, ze średnicą w 
części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 340-440mm, do długości 420mm pokryty 
celownikiem dystalnym, średnica 10-12mm, kąt  szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°. Blokowany w części 
bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i 
śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość 
opcjonalnego blokowania w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm). W części dalszej 
posiadający 2 otwory statyczne i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm.? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego. 
10. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3A poz.3 dopuści możliwość zaoferowania: Śruba szyjkowa Ø 11mm, dł. 

70-125mm? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego. 
11. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3A poz.4 dopuści możliwość zaoferowania: Pin derotacyjny trzonowy Ø 

6,5mm, dł. 65-125mm? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego. 
12. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3A poz.5 dopuści możliwość zaoferowania: zaślepki z gniazdem 

sześciokątnym? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego. 
13. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3A poz.6 dopuści możliwość zaoferowania: Wkręty blokujące do gwoździ 

śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 26-100mm ze skokiem co 2mm? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego. 
 
 
 

Z poważaniem 
 
 

Z upoważnienia Dyrektora 
    Radosław Jabłoński      Aneta Mrygoń 
    Zastępca Kierownika Działu  Starszy specjalista  
    Zamówień Publicznych    ds. zamówień publicznych 
    i Zaopatrzenia 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Otrzymują: 
1) www.spzoz.zgorzelec.pl 

3)  a/a 
 
 

Sprawę prowadzi: Aneta Mrygoń;  e-mail:  zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl 


		2020-02-17T12:04:43+0100


		2020-02-17T12:44:34+0100




